
2022 年度熊本県臨床検査精度管理報告会 質問回答集 

 

日臨技品質保証施設認証について 

 

１．施設の検査体制が、生理検査は病院技師、検体検査は検査センターラボ職員が実施。 

取得は可能でしょうか。また、別々の申請となるのでしょうか。 

 回答 

基本的に一施設一認証となりますので、ご質問のようなご施設でも一認証となります。

病院側とよくご相談いただいてお互いに協力体制でお願いいたします。当該認証が、検

査室だけのものではなく、病院全体でのステータスとなりますよう希望いたします。 

 

 ２．Step2 で日臨技報告会の動画視聴後確認試験があるとのことですが、複数回の視聴も

可能でしょうか。 

回答 

  確認試験が終わって全問正解すると確定となります。確定するとビデオの視聴はでき 

なくなります。それまでは何回でも見ることができます。 

 

３．2021 年度の審査結果のスライドで、Step1 での不適合が 16 施設もありました。 

不適合の基準や、内容について教えてください。 

また、Step１の差し戻し率も 61％あり、この理由についても教えてください。 

回答 

申請に必要な書類が準備できなかった場合や、視聴しなくてはならないビデオを見な

かったなど、理由は様々あります。審査委員から何度かの差戻しに対して、諦められ

ております。 

差戻しの理由も、様々ですが多くは記載事項が足りていない場合や、日常的にやって

いないことを文章化して、事実との齟齬が生まれている場合などです。 

 

精度管理報告会について 

 1. 精度管理報告会前に報告書を提出してもらいたい。 

  回答 

   2022 年度はシステムトラブルで大変ご迷惑をおかけしました。2023 年度より日臨技

のシステムを使用した精度管理調査となります。期日までには報告書を確認できる

よう進めて参ります。また。トラブルの際は、熊臨技からの施設責任者への一斉メー



ルやホームページにもアップしていますので、参考にされてください。 

 

 2. 次回の報告会の開催方法について 

  回答 

   対面での実施または WEB 開催か、決定しておりません。また、特別講演を最後では 

なく、最初の方で実施してほしいとの意見もありました。今後、報告会内容について

も検討いたします。 

 

 3. 2023 年精度管理調査実施方法について 

  回答 

   日臨技のシステムを使用しますが、実施項目等の変更は今のところ予定しておりま

せん。評価方法については、わかり次第広報していきます。 

 

 4. 開催日時が別の学会と重なり困った 

  回答 

   例年報告会は、１月下旬または２月上旬を計画しております。WEB 開催となってか

らは、できるだけ多くの方に参加していただけるよう日曜日に実施しています。 

 

 

 多くの方々に報告会へご出席いただきありがとうございました。 

 2022 年度は、システムトラブルにて大変ご迷惑をおかけしました。 

今年度より精度管理事業は、日臨技システムへ変更となりますが、「急な予定変更」等が 

ありましたら、熊臨技からの施設責任者への一斉メールおよびホームページに内容を 

アップします。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

                         熊本県臨床検査技師会 事業部 

                            笹田 景子 


